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Приложение 1 
К исх. № 01-07/15935 от «24» апреля 2023 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Услуги по внесению изменений в проект и разработки Методики измерений массы нефти с 

помощью СИКН № 569а ПСП «Губкинский» 
наименование товаров (работ, услуг) 

 
Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, 

услуг) 
 

1. Перечень основных технических и потребительских показателей 
(характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя): 

1.1. Наименование: Услуги по внесению изменений в проект и разработка Методики 
измерений массы нефти с помощью СИКН № 569а ПСП «Губкинский». 

1.2. Количество (объём): 
1.2.1. Внесение изменений в проектную и рабочую документацию СИКН № 569а в 

соответствии с настоящим техническим заданием; 
1.2.2. Проведение (сопровождение) метрологической экспертизы проекта СИКН № 

569а; 
1.2.3. Проведение (сопровождение) экспертизы промышленной и экологической 

безопасности проектной и рабочей документации при определении 
необходимости проведения таких экспертиз; 

1.2.4. Разработка Методики измерений массы нефти с помощью СИКН № 569а с 
учётом внесённых изменений; 

1.2.5. Регистрация (сопровождение) Методики измерений массы нефти с помощью 
СИКН № 569а в Федеральном фонде методик измерений. 

1.3. Технические характеристики: 
1.3.1. Заменить в проекте программное обеспечение «Rate АРМ оператора УУН» на 

программный комплект «Форвард «Pro» V4.0; 
1.3.2. Добавить в проект средства измерений с целью формирования обменного 

фонда и обеспечения правомочного использования в составе СИКН средств 
измерений: 

1.3.2.1. ГРСИ № 77657-20. Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые 
«ЭМИС-МАСС 260», модификация с дистанционным исполнением. Для 
расчётов погрешностей СИКН принять модификацию для измерения 
массового расхода и массы с пределами допускаемой основной приведённой 
погрешности ± 0,1  %. Срок свидетельства – до 25.02.2025 г.; 

1.3.2.2. ГРСИ № 23410-13. Преобразователи температуры Метран-280, Метран-
280 Ех. Датчики с выходным аналоговым сигналом постоянного тока 4-20 
мА, совмещённый с цифровым сигналом в стандарте протокола HART. Для 
расчётов погрешностей СИКН принять модификацию для измерения 
температуры с пределами допускаемой основной абсолютной погрешности 
± 0,4 оС. Срок свидетельства – до 09.07.2024 г.; 

1.3.2.3. ГРСИ № 32854-13. Датчики давления Метран-150. Датчики с выходным 
аналоговым сигналом постоянного тока 4-20 мА, совмещённый с цифровым 
сигналом в стандарте протокола HART. Для расчётов погрешностей СИКН 
принять модификацию для измерения избыточного давления с пределами 
допускаемой основной приведённой погрешности ± 0,065  %. Для 
измерения перепада давления на фильтрах использовать соответствующую 



модификацию с пределами допускаемой основной приведённой

погрешности ± 0,5 %. Срок свидетельства - до 19.11.2029 Г.;

1.3.2.4. ГРСИ NQ 20270-12. Плотномеры Плот-3. Модификация - М. Исполнение

по диапазону измерений плотности - 2 (от 630 до 1010 КГ/М\ Пределы
допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности ± 0,3 кг/м).

Срок свидетельства - до 10.04.2027 г.;

1.3.2.5. ГРСИ No 14557-15. Влагомеры неФти поточные УДВН-1пм. Исполнение

по диапазону измерений объёмной доли воды - 0,01...2,0 %. Пределы

основной допускаемой абсолютной погрешности измерений объёмной доли

воды ± 0,05 %. Срок свидетельства - до 27.11.2025 Г.;

1.3.2.6. ГРСИ No 75139-19. Комплексы измерительно-вычислительные ИМИ-07.

Исполнение - 5 (напольный шкаФ с дублированием всех Функций). Срок

свидетельства - до 31.05.2024 г.

1.3.3. Организовать передачу и сопровождать изменённый проект при проведении

метрологической экспертизы, экспертизы промышленной и экологической

безопасности.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

1.4.1. Предоставление Заказчику комплекта проектной документации на бумажном

носителе в количестве 3 экземпляра.

1.4.2. Предоставление Заказчику проектной и рабочей документации на электронном

носителе.

1.4.3. Гарантийные обязательства на выполненные работы.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. Юридическое лицо;

1.5.2. Поэтапное согласование предоставляемых услуг, проектной и рабочей

документации с Заказчиком;

1.5.3. Опыт работы в сфере проектирования, расчёта и проведения экспертиз

проектов коммерческих систем и узлов учёта жидкостей и газов.

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической

части (указываются по значимости в порядке убывания):

1.6.1. Наличие штатного квалифицированного, обученного персонала;

1.6.2. Предоставление необходимого объёма услуг;

1.6.3. Стоимость предоставляемых услуг.

2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик)

закупаемых товаров (работ, услуг):

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский,

промышленная зона, панель 8, производственная база NQ 0010;
2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): июнь 2023 г.;

2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, оказания услуг: нет.

2.4. Основания приобретения товара только определённого производителя

(поставляемого только определённым поставщиком): нет.

2.5. Иные характеристики (требования): нет.

3. Техническое и экономическое обоснование закупки: в целях обеспечения правомочности

применения в составе СИКН и формирования обменного фонда средств измерений,

соответствующих проектной и эксплуатационной документации СИКН No 569а .

Главный метролог 
Начальник службы МАС к'М.Малицкий

(инициалы, фамилия)
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